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KALIBRACNI LIST

6151-KL-H0179-16
Datum vystaveni:  31. biezen 2016 List 1 ze 2 listd
Zakaznik: NOBIAS s.r.o0.
Kubelikova 1224/42
130 00 Praha
Meéridlo: Sada etalonového zdvazi
sloZeni: 18ks, 1 g-10kg
material: Nerezova ocel
uloZeni: Kazety
Vyrobce: Schrétter
Vyrobni cislo: 2303

Vysledky kalibrace byly ziskdny za podminek a s pouZitim postupti uvedenych vtomto kalibraénim listé
a vztahuji se pouze k dobé& a mistu provedeni kalibrace.

Datum kalibrace: 23. biezen 2016

Kalibraci provedl: feditel CMI OI Jihlava:
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Martin Slekinger Luka$ Behal

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu provdadéjici laboratore rozmnoZovan jinak nez v celkovém poctu listit.



KALIBRACNI LIST

Pouzité etalony:

Kalibraéni postup:

6151-KL.-H0179-16 List 2 ze 2 listd

Hmotnostni komparator, Max = 10 100 g, d = 1 mg, &. 1129183817, kalibraéni list ¢.
6151-KL-V0299-15,

Hmotnostni komparator, Max = 1 109 g, d = 0,01mg, & B021037002, kalibraéni list ¢.
6151-KL-V0300-15.

Etalonové zavazi tridy F1, 10 kg, ¢. 158720-03, kalibraéni list &. 6151-KL-H0343-14.

Sada etalonového zavazi tiidy F1, 1 mg - 5 kg, &. 31729365, kalibraéni list &. 6101-KL-
H0866-15.

612-MP-C131
Kalibrace zavaZzi

Podminky prostiedi:  teplota vzduchu: (20,0 0,4) °C
relativni vlhkost vzduchu: (55,1 = 8,1) %
tlak vzduchu: (950,5+ 1,0) hPa
Vysledky kalibrace:
Jmenovita Oznageni/ Hodnota konvenéni Nejistota Max. dovolena chyba
hodnota charakteristika hmotnosti pro tfidu F ,
10 kg 10 kg +65,6 mg 5,6 mg 160,0 mg
5kg 5kg +41,6 mg 2,0 mg 80,0 mg
5kg * 5kg +44,1 mg 2,0 mg 80,0 mg
2 kg 2kg +10,5 mg 1,8 mg 30,0 mg
2 kg i 2kg +10,8 mg 1,8 mg 30,0 mg
1 kg 1 kg +7,54 mg 0,28 mg 16,00 mg
500 g 500 g +1,47 mg 0,15 mg 8,00 mg
200 g 200 g +1,217 mg 0,071 mg 3,000 mg
200 g ¥ 200 g +0,712 mg 0,071 mg 3,000 mg
100 g 100 g +0,518 mg 0,062 mg 1,600 mg
50g 50 g +0,150 mg 0,035 mg 1,000 mg
20 g 20 g +0,162 mg 0,027 mg 0,800 mg
20g * 20 g +0,374 mg 0,027 mg 0,800 mg
10g 10 g +0,365 mg 0,020 mg 0,600 mg
5g 5g +0,056 mg 0,023 mg 0,500 mg
2g 2g +0,213 mg 0,028 mg 0,400 mg
2g " 2g +0,075 mg 0,028 mg 0,400 mg
lg 1 g +0,005 mg 0,018 mg 0,300 mg

Standardni nejistota méfeni byla urfena v souladu s dokumentem EA—4/02. Uvedena rozsifena nejistota méfeni je
soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu , ktery odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95 %, coZ
pro normélni rozdéleni odpovidéa koeficientu rozifeni £ = 2.

Vyjiddieni o plnéni specifikace:

Hodnota konvencni hmotnosti zévazi, uréena s roziifenou nejistotou, se nelisi od jmenovité hodnoty o vice nez
maximalni dovolenou chybu pro danou tfidu podle OIML R111-1:2004, zmenSenou o rozsitenou nejistotu.
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Konec kalibraéniho listu.

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu provddéjici laboratorfe rozmnoZovdn jinak nez v celkovém poctu listi.



